
در ابتدا باید نسخه مورد 
.نظر را انتخاب کنید

1مرحله 

ا با انتخاب نسخه رایگان امکان کار ب
.گزارش وجود دارد5برنامه و تولید 

جهت ورود به نسخه اصلی باید کد 
اجرای برنامه به همراه ساعت و تاریخ 

و شماره نسخه مورد نظر به شماره 
زیر در ایتا یا واتس اپ ارسال شود تا 
.کد فعال ساری برای شما ارسال شود

بلافاصله بعد از انتخاب نسخه مورد نظر 
.باید اطلاعات شرکت خود را وارد کنید

2مرحله 

3مرحله 

قبل از ورود اطلاعات در صفحه اول ابتدا با 
استفاده از منوی باز شوی سمت راست باید 

.به ترتیب وارد شوند4تا 1اطلاعات موارد 
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4مرحله 

5مرحله 

6مرحله 

7مرحله 

نام شرکت در نسخه رایگان قابل تغییر 
نمی باشد و در سایر نسخ توسط توسعه 

.دهنده نرم افزار تعریف می شود

از این قسمت برای جستجوی 
.اطلاعات قبلی استفاده می شود

قبل از ورود اطلاعات این قسمت باید 
.وارد شده باشند6و5و4اطلاعات مرحله 

با انتخاب کد دستگاه، آزمونهای استاندارد 
.آن در قسمت آزمونها نمایش داده می شوند

از این قسمت می توان یک آزمون جدید 
به لیست آزمونهای استاندارد دستگاه 

.اضافه کرد

از این دو بخش برای اضافه کردن 
اطلاعات تجهیزات آزمون و تیوپ یا 

.تیوپهای دستگاه استفاده می شود

با این گزینه تمامی آزمونهای 
.استاندارد دستگاه اضافه می شوند

Code                                 Description

"AR21",                             Analog Radiology
"APR22",                          Analog Portable Radiology
"DR23",                            Digital Radiology
"CT24",                             CT.SCAN
"ANGIO25",                    Angiography 
"BMD26",                        Bone Mineral Density
"ARF27",                          Analog Radiology Fluoroscopy
"CARM28“,                     C.ARM
"AMAMO29",                  Analog Mammography
"DMAMO30",                 Digital Mammography
"AO31",                             Analog OPG
"AOC32",                          Analog OPG Cephalometry
"DOC33",                         Digital OPG Cephalometry
"DO33",                            Digital OPG
"PA34",                             Periapical 
"DRF35",                          Digital Radiology Fluoroscopy
"Lth36",                            Lithotripsy
"DPR37",                          Digital Portable Radiology
"CBCT39",                       CBCT 

1مرحله 
شماره سفارش به صورت خود کار پس از ورود 

.اطلاعات ایجاد می شود

آموزش تصویری کار با برنامه

ورود اطلاعات اولیه جهت کار با برنامه

شروع کار با برنامه جهت ایجاد گزارش 

کد فیلم بج مرکز مورد نظر یا از لیست سمت راست 
.انتخاب می شود یا در کادر زیر جستجو می شود

با انتخاب شماره سریال دستگاه نام و تصویر آن در 
.این قسمت نمایش داده می شود

شرایط محیطی پیش فرض نمایش داده شده و 
.امکان تغییرآنها نیز وجود دارد

2مرحله 

لیست ...  پس از انتخاب کلید ثبت و ادامه
.آزمونهای این دستگاه نمایش داده می شود

پس از ورود اطلاعات تمامی آزمونها با انتخاب این 
.قسمت وارد بخش تولید فایل گزارش می شود

درصورت نیاز به تغییر اطلاعات 
قبلی پس از جستجو و انتخاب 

مرکز می توان تغییرات مورد نظر 
.را ثبت کرد

ل با انتخاب این کلید امکان برگشت به مرحله قب
و انتخاب دستگاه یا تاریخ دیگری وجود دارد

برای مشاهده اطلاعات قبلی آزمونهای 
یک دستگاه کافی است در مرحله ا کد 
فیلم بج مرکز و شماره سریال دستگاه
به همراه تاریخ گزارش مورد نظر وارد 

با انتخاب هر آزمون اطلاعات . شود
قبلی نمایش داده می شوند و قابل 

.تغییر می باشند

اتمام کار و "به محض انتخاب کلید 
امکان برگشت به “ مشاهده گزارش

برای . مرحله قبلی وجود ندارد
برگشت باید از طریق منوی برنامه 
صفحه دیگری انتخاب و مجددا به 

.صفحه ورود مراجعه شود  

دراین بخش اطلاعات آزمون 
.انتخاب شده باید وارد شوند

3مرحله 

شماره سفارش گزارش جاری به صورت خود کار اینجا قرار 
.می گیرد و امکان جستجوی گزارشهای دیگر نیز وجود دارد

دراین بخش اطلاعات کلی گواهینامه 
.قابل مشاهده می باشد

در صورت حذف این گزینه فایل پی دی اف ایجاد 
.شده با زمینه خالی سفید ایجاد می شود

4مرحله 

از این قسمت می توان مستقیما وارد بخش 
.مشاهده گزارش و ایجاد فایل پی دی اف شد

جهت ایجاد کپی پشتیبان و بازیابی آن از این منو 
در صورتی که قبلا کپی پشتیبان . استفاده می شود

گرفته شده باشد و بازیابی انجام شود تمامی اطلاعات 
.بعد از کپی پشتیبان از بین می رود

5مرحله 

از این قسمت می توان تعداد گزارشهای ایجاد 
شده و تعداد کل گزارشات با توجه به نسخه 

.سفارش داده شده را مشاهده نمود

ظاهر برنامه در نسخه موبایل

شکل منو اصلی برنامه در نسخه 
.موبایلی متفاوت است

گزینه ورود اطلاعات و آرشیو 
.گزارشات در پایین صفحه قرار دارند

برای مشاهده کامل هر بخش باید 
صفحه به سمت راست و چپ 

.کشیده شود

برای بازگشت به صفحه ورود اطلاعات 
.باید چند بار انتخاب شود

جهت سهولت کار با برنامه 
اینچی 10یا 8استفاده از تبلت 

توصیه می شود ولی امکان نصب 
و کار  بر روی مو بایل هم وجود 

. دارد

برای هر دستگاه دو فایل گواهینامه 
دستگاه و گواهینامه لاتین یک 
صفحه ای ایجاد شده و در پوشه 

.دانلودها ذخیره می شود

دراین بخش اطلاعات تجهیزاتی که برای 
آزمون دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند 

.ثبت می شوند

تصویر دستگاه انتخاب شده در این 
.قسمت نمایش داده می شود
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